
Legenda das indicações

BI Bidê com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

CH Chuveiro - 25mm x 1/2"

DH Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2"

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MIC
Mictório s/sifão,c/Registro de pressão, com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Legenda

Registro de Pressão com PVC soldável

Registro de gaveta c/canopla cromada c/ F° G°

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

D
im

en
sã

o 
A

0 
84

1 
x 

11
89

 m
m

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE KENNEDY

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SEMOB - PMPK

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUS - PK

1
12

IDOSO

GUARDA TEMP. DE CADÁVER

A: 8,99 m²

P.D: 3,00 m

HIGIENIZAÇÃO

A: 8,27 m²

P.D: 3,00 m

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

A: 30,47 m²

P.D: 3,00 m

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

A: 30,47 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 8,65 m²

P.D: 3,00 m

DML 3

A: 2,55 m²

P.D: 3,00 m

CARGA/DESCARGA

A: 34,42 m²

P.D: 3,00 m

GUARDA MACA

A: 3,52 m²

P.D: 3,00 m

JARDIM INTERNO

A: 6,39 m²

BHO. PCD

A: 2,72 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 6,78 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. FEMININO

A: 7,87 m²

P.D: 3,00 m

SANITÁRIO

A: 2,28 m²

P.D: 3,00 m

GUARITA POLICIAL

A: 8,61 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. MASCULINO

A: 8,47 m²

P.D: 3,00 m

DML 1

A: 2,68 m²

P.D: 3,00 m

QUARTO INDIV. DE CURTA DURAÇÃO

A: 9,11 m²

SANIT. PCD 1

A: 4,54 m²

SANIT. PCD 2

A: 4,54 m²

QUARTO INDIV. DE CURTA DURAÇÃO

A: 9,11 m²

POSTO DE ENFERMAGEM

A: 10,04 m²

SANIT. PCD 3

A: 5,30 m²

SANIT. PCD 4

A: 5,35 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD 5

A: 5,35 m²

P.D: 3,00 m

EXPURGO

A: 2,02 m²

P.D: 3,00 m

DML 4

A: 1,87 m²

P.D: 3,00 m

OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA, MASCULINO E FEMININO

A: 97,71 m²

P.D: 3,00 m

SALA DO DIRETOR

A: 6,90 m²

P.D: 3,00 m

VEST. FEMININO

A: 8,80 m²

P.D: 3,00 m

VEST. MASCULINO

A: 8,80 m²

P.D: 3,00 m

GUARDA CARRINHOS

A: 3,55 m²

P.D: 3,00 m

DML 5

A: 3,55 m²

P.D: 3,00 m

COPA

A: 14,44 m²

P.D: 3,00 m

DEPÓSITO

A: 3,55 m²

P.D: 3,00 m

REFEITÓRIO

A: 30,96 m²

P.D: 3,00 m

SANIT.

A: 2,71 m²

P.D: 3,00 m

QUARTO PLANTÃO ENF. MASC.

A: 10,99 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 31,42 m²

P.D: 3,00 m

ESTAR PARA FUNCIONÃRIOS

A: 18,14 m²

P.D: 3,00 m

FARMÁCIA

A: 20,62 m²

P.D: 3,00 m

ROUPA SUJA

A: 10,91 m²

P.D: 3,00 m

ARMAZ. MAT. ESTERILIZADO

A: 10,91 m²

P.D: 3,00 m

PREPARO MATERIAL

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

ALMOXARIFADO

A: 8,44 m²

P.D: 3,00 m

QUARTO PLANTÃO MED. FEM

A: 13,34 m²

P.D: 3,00 m

QUARTO PLANTÃO MED. MASC.

A: 13,34 m²

P.D: 3,00 m

QUARTO PLANTÃO ENF. FEM.

A: 13,34 m²

P.D: 3,00 m

SANIT.

A: 2,71 m²

P.D: 3,00 m

SANIT.

A: 2,71 m²

P.D: 3,00 m

SANIT.

A: 2,71 m²

P.D: 3,00 m

CPD

A: 6,13 m²

P.D: 3,00 m

APLICAÇÃO

A: 24,86 m²

P.D: 3,00 m

INALAÇÃO

A: 24,87 m²

P.D: 3,00 m

ELETROCARDIOGRAFIA

A: 10,48 m²

P.D: 3,00 m

SUTURA

A: 10,48 m²

P.D: 3,00 m

COLETA DE MATERIAL

A: 11,16 m²

P.D: 3,00 m

GESSO/FRATURA/IMOBILIZAÇÃO

A: 12,74 m²

P.D: 3,00 m

ARQUIVO CHAPAS

A: 2,27 m²

P.D: 3,00 m

SANIT.

A: 2,27 m²

P.D: 3,00 m

LABORATÓRIO PROCESS.

A: 5,95 m²

P.D: 3,00 m

RADIOLOGIA

A: 21,08 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 95,24 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO/ESPERA

A: 84,51 m²

P.D: 3,00 m

RECEPÇÃO

A: 7,05 m²

P.D: 3,00 m

ARQUIVO MÉDICO

A: 6,26 m²

P.D: 3,00 m

CALSSIF. RISCO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

ATENDIMENTO SOCIAL

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

CONSULTÓRIO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

CONSULTÓRIO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

CONSULTÓRIO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

CONSULTÓRIO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

CONSULTÓRIO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

DML 2

A: 8,04 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 33,24 m²

P.D: 3,00 m

JARDIM INTERNO

A: 57,99 m²

ABRIGO DE VÁCUO

A: 10.34 m²

P.D: 3,00 m

ABRIGO DE OXIGÊNIO MEDICINAL

A: 28.37 m²

P.D: 3,00 m

ABRIGO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL

A: 11.04 m²

P.D: 3,00 m
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BANHEIRO

A: 2,45 m²

P.D: 3,00 m
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SALA DE INFORMÁTICA

A: 5,30 m²

P.D: 3,00 m

SALA DE ARQUIVO

A: 5,17 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD FEM.

A: 4,64 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD MASC.

A: 2,40 m²

P.D: 3,00 m

SALA DE ADMINISTRAÇÃO

A: 13,80 m²

P.D: 3,00 m

SALA DE REUNIÃO

A: 18,31 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 6,51 m²

P.D: 3,00 m
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RECEPÇÃO

A: 8,05 m²

P.D: 3,00 m

+ 2,19

1
5 11

P.D: 3,00 m

A: 50,00 m²

PROJETO ENGENHARIA ELÉTRICA

SUBESTAÇÃO DE ENERGIA
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+ 2,16 + 2,16

+ 2,16

+ 5,00

+ 5,00

+ 5,00

ABRIGO DE GÁS

A: 4,32 m²

P.D: 1,80 m

+ 2,19

3
4 11

+ 5,19

P.D: 3,00 m

A: 10,34 m²

TRANSFORMAÇÂO

CÂMARA DE

+ 5,19

P.D: 3,00 m

A: 17,09 m²

ÁREA DE SEGURANÇA

+ 5,19

P.D: 3,00 m

A: 5,82 m²

MEDIÇÃO

3
4 8

3
4 8

3
4 8

+ 5,19

P.D: 3,00 m

A: 5,82 m²

DE TENSÃO

REGULADOR

3
4 8

+ 5,19

P.D: 3,00 m

A: 5,82 m²

CAPACITOR

BANCO DE

3
4 8

QGBT

A: 5,53 m²

P.D: 3,00 m

+ 2,19

1
4 11

COPA

A: 9,61 m²

P.D: 3,00 m

TRIAGEM

A: 6,62 m²

P.D: 3,00 m

HEMATOLOGIA / BIOQUIM.

A: 11,03 m²

P.D: 3,00 m

ATENDIMENTO

A: 6,62 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 18,06 m²

P.D: 3,00 m

ADMINISTRAÇÃO

A: 10,01 m²

P.D: 3,00 m

REPOUSO PLANTÃO

A: 11,93 m²

P.D: 3,00 m

LABORAT. MICROB.

A: 8,28 m²

P.D: 3,00 m

COLETA

A: 8,08 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD FEM.

A: 3,09 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD MASC.

A: 3,09 m²

P.D: 3,00 m

ESPERA

A: 46,20 m²

P.D: 3,00 m

DIGITAÇÃO

A: 5,99 m²

P.D: 3,00 m

HORMON.

A: 6,30 m²

P.D: 3,00 m

LAVAGEM MATERIAL

A: 5,36 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. FUNC. MASC.

A: 4,64 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. FUNC. FEM.

A: 4,64 m²

P.D: 3,00 m

ARQUIVO MORTO

A: 3,45 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO / RESERV.

A: 11,62 m²

P.D: 3,00 m

PARASITOSE / URIANÁLISE

A: 8,28 m²

P.D: 3,00 m
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DEPÓSITO

A: 4,06 m²

P.D: 3,00 m
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GUARDA TEMP. DE CADÁVER

A: 8,99 m²

P.D: 3,00 m

HIGIENIZAÇÃO

A: 8,27 m²

P.D: 3,00 m

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

A: 30,47 m²

P.D: 3,00 m

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

A: 30,47 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 8,65 m²

P.D: 3,00 m

DML 3

A: 2,55 m²

P.D: 3,00 m

CARGA/DESCARGA

A: 34,42 m²

P.D: 3,00 m

GUARDA MACA

A: 3,52 m²

P.D: 3,00 m

JARDIM INTERNO

A: 6,39 m²

BHO. PCD

A: 2,72 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 6,78 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. FEMININO

A: 7,87 m²

P.D: 3,00 m

SANITÁRIO

A: 2,28 m²

P.D: 3,00 m

GUARITA POLICIAL

A: 8,61 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. MASCULINO

A: 8,47 m²

P.D: 3,00 m

DML 1

A: 2,68 m²

P.D: 3,00 m

QUARTO INDIV. DE CURTA DURAÇÃO

A: 9,11 m²

SANIT. PCD 1

A: 4,54 m²
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A: 4,54 m²
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P.D: 3,00 m
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SALA DO DIRETOR
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P.D: 3,00 m
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A: 14,44 m²

P.D: 3,00 m
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A: 3,55 m²

P.D: 3,00 m

REFEITÓRIO

A: 30,96 m²

P.D: 3,00 m

SANIT.

A: 2,71 m²

P.D: 3,00 m

QUARTO PLANTÃO ENF. MASC.

A: 10,99 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 31,42 m²

P.D: 3,00 m
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A: 18,14 m²
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A: 20,62 m²
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SANIT.
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CPD
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RADIOLOGIA

A: 21,08 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 95,24 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO/ESPERA

A: 84,51 m²

P.D: 3,00 m

RECEPÇÃO

A: 7,05 m²

P.D: 3,00 m

ARQUIVO MÉDICO

A: 6,26 m²

P.D: 3,00 m

CALSSIF. RISCO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

ATENDIMENTO SOCIAL

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

CONSULTÓRIO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

CONSULTÓRIO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

CONSULTÓRIO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

CONSULTÓRIO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

CONSULTÓRIO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

DML 2

A: 8,04 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 33,24 m²

P.D: 3,00 m

JARDIM INTERNO

A: 57,99 m²

ABRIGO DE VÁCUO

A: 10.34 m²

P.D: 3,00 m

ABRIGO DE OXIGÊNIO MEDICINAL

A: 28.37 m²

P.D: 3,00 m

ABRIGO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL

A: 11.04 m²

P.D: 3,00 m
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+ 2,17 + 2,17

+ 2,17

+ 2,17

+ 2,17

+ 2,17

+ 2,19

C
B A

A

+ 2,17

BANHEIRO

A: 2,45 m²

P.D: 3,00 m

+ 2,19

GUARITA

A: 10,86 m²

P.D: 3,00 m

+ 2,19

DEPÓSITO

A: 2,94 m²

P.D: 3,00 m
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1
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SALA DE INFORMÁTICA

A: 5,30 m²

P.D: 3,00 m

SALA DE ARQUIVO

A: 5,17 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD FEM.

A: 4,64 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD MASC.

A: 2,40 m²

P.D: 3,00 m

SALA DE ADMINISTRAÇÃO

A: 13,80 m²

P.D: 3,00 m

SALA DE REUNIÃO

A: 18,31 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 6,51 m²

P.D: 3,00 m

+ 2,19

+ 2,19

+ 2,19

+ 2,19

+ 2,19

+ 2,17

+ 2,17

2
5 7

1
5 11 1

5 11

1
5 11

1
5 11

1
5 11

2
5 7

RECEPÇÃO

A: 8,05 m²

P.D: 3,00 m

+ 2,19

1
5 11

P.D: 3,00 m

A: 50,00 m²

PROJETO ENGENHARIA ELÉTRICA

SUBESTAÇÃO DE ENERGIA

+ 2,15

+ 2,00

+ 2,15

+ 2,15

+ 2,15

+ 2,15

+ 2,15

+ 2,15

+ 0,15

2,15

+ 2,15

+ 2,15

+ 2,15

+ 2,15

+ 2,15

+ 2,15

+ 2,15

+ 2,16+ 2,16

+ 2,16 + 2,16

+ 2,16

+ 5,00

+ 5,00

+ 5,00

ABRIGO RESÍDUO COMUM

A: 22,44 m²

P.D: 3,00 m

ABRIGO DE GÁS

A: 4,32 m²

P.D: 1,80 m

+ 2,19

3
4 11

+ 5,19

P.D: 3,00 m

A: 10,34 m²

TRANSFORMAÇÂO

CÂMARA DE

+ 5,19

P.D: 3,00 m

A: 17,09 m²

ÁREA DE SEGURANÇA

+ 5,19

P.D: 3,00 m

A: 5,82 m²

MEDIÇÃO

3
4 8

3
4 8

3
4 8

+ 5,19

P.D: 3,00 m

A: 5,82 m²

DE TENSÃO

REGULADOR

3
4 8

+ 5,19

P.D: 3,00 m

A: 5,82 m²

CAPACITOR

BANCO DE

3
4 8

QGBT

A: 5,53 m²

P.D: 3,00 m

+ 2,19

1
4 11

COPA

A: 9,61 m²

P.D: 3,00 m

TRIAGEM

A: 6,62 m²

P.D: 3,00 m

HEMATOLOGIA / BIOQUIM.

A: 11,03 m²

P.D: 3,00 m

ATENDIMENTO

A: 6,62 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 18,06 m²

P.D: 3,00 m

ADMINISTRAÇÃO

A: 10,01 m²

P.D: 3,00 m

REPOUSO PLANTÃO

A: 11,93 m²

P.D: 3,00 m

LABORAT. MICROB.

A: 8,28 m²

P.D: 3,00 m

COLETA

A: 8,08 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD FEM.

A: 3,09 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD MASC.

A: 3,09 m²

P.D: 3,00 m

ESPERA

A: 46,20 m²

P.D: 3,00 m

DIGITAÇÃO

A: 5,99 m²

P.D: 3,00 m

HORMON.

A: 6,30 m²

P.D: 3,00 m

LAVAGEM MATERIAL

A: 5,36 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. FUNC. MASC.

A: 4,64 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. FUNC. FEM.

A: 4,64 m²

P.D: 3,00 m

ARQUIVO MORTO

A: 3,45 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO / RESERV.

A: 11,62 m²

P.D: 3,00 m

PARASITOSE / URIANÁLISE

A: 8,28 m²

P.D: 3,00 m
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DEPÓSITO

A: 4,06 m²

P.D: 3,00 m
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